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Die unter der Teilnehmernummer LV23-41 beim Laborvergleich EDS 2023 

(Berichtsdatum 31. Juli 2023) eingereichten Daten haben folgende Z-Scores erreicht. 

 

Mg Al Si Ca 

-1,22 -1,72 2,13 -0,42 

 

 

Die z-Scores wurden berechnet als: 

 

𝑧-Score =
𝑐𝑇𝑒𝑖𝑙𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑟 − 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑟𝑒𝑖ß𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔𝑡𝑒𝑟 𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡

𝑎𝑢𝑠𝑟𝑒𝑖ß𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑒𝑖𝑛𝑖𝑔𝑡
 

 

|z-score| < 2 ist unbedenklich, 

|z-score| ≥ 2 und <3 ist als Warnstufe zu verstehen und 

|z-score| ≥ 3 ist als kritisch einzustufen. 

 

 

……………………………… 

Martin Bühner 
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